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WYNIK[ WYKONANYCH POMIARÓW 
. -

I TEST KOMPATYBILNOŚCI 

Numer próbki 

Próbka nr 1/120/20 

Próbka nr 2/ 120/.20 

Próbka nr 3/120/20 

TEST ODPORNOSCR 
-

Użyte ciśnienie 

Stężenie bakteriofagów 
w zawiesinie flPFU/ml] 

Kontrola skażenia powietrza 
w trakcie przeprowadzania 

badania 

Kontrola negatywna 

Kontrola pozytywna 

Próbka nr 4/120/20 

Próbka nr 5/120/20 

Próbka nr 6/120/20 

Współczynnik kompatybilności 

I, 15 
, 

1, 13 

1, 14 
. - - -· 

7 kPa 

Przed wykonaniem badania 3,30 X 108 

Po wykonaniu badania 2,22 X 108 

<I PFU/ml Prawidłowy 

<1 PFU/ml; brak przenikania Prawidłowy 

Przenikanie Prawidłowy 

<1 PFU/ml; brak przenikania Prawidłowy 

< l PFU/ml; brak przenikania Prawidłowy 

<1 PFU/ml; brak przenikania Prawidłowy 

Zgodn ie z normami PN-EN 14126:2005 i ISO 16604:2004(E) badany materiał, spełnia wymogi dla 4 
poziomu ochrony. 

Badanie wykonano w iaboraitor ium firmy Proteon Pharmaceuticals S.A., działającym zgodnie 
z wymogami ISO 9001 :2015 (Certyfikat PN~EN ISO 9001:2015 Nr 1492/07/2017/J/R-(Z/l/2018)), 
we współpracy z Instytutem Biologii Medycznej PAN. 
Badanie odporności na przenikanie cząstek fagowych przeprowadzono z użyciem bakteriofaga 
216Ecol046PP (bakteriofag z rodziny Podoviridae, dsDNA, wielkość genomu 40 tys. par zasad, 
rozmiar faga ok. 50 nm) z kolel<c,ji Proteon Pharmaceuticals. 

Wvniki badań odnoszą s ię wyłącznie do badanych prób. 

Sprawozdanie sporządzono w 4 identycznych egzemplarzach. 
Sprawozdanie nie rnoże być powielane fragmentaryczne, lecz tylko w całości. 

Formularz F/S0B-10 wyd. I z dn. 20.04.2020 
Proteon Pha rrnace uticals $.A. ul . Tylna 3a, 90-3M łódź, Poland; NIP : 728 257 05 96 REGON: 100040255 
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